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2 사용 전 주의! 
 

• 이 사용 설명서는 측정기를 작동하고 안전하게 사용하는 데 필요한 정보 
및 지침을 담고 있습니다. 측정기를 사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊
게 읽고 모든 내용을 준수하십시오. 사용 설명서는 필요할 때 언제든지 참
조할 수 있도록 쉽게 손 닫는 곳에 보관하십시오. 측정기를 다음 사용자
에게 인계할 때에는 사용 설명서도 함께 인계해주십시오. 

• 사용설명서를 따르지 않거나 경고 및 지침을 준수하지 않으면 치명적인 사
용자 부상 위험 및 측정기 손상 위험이 있습니다. 

 

3 안전 지침 
 

• 이 측정기는 훈련을 받은 담당자만 사용할 수 있습니다. 어떤 조작이든 조
작 중에는 직장 내 건강과 안전을 위한 고용주 책임 보험 협회의 규정을 
준수하십시오. 

• 감전을 방지하기 위해 직류 120 V(60 V) 또는 교류 50 V(25 V) rms보
다 높은 전압을 다룰 때에는 안전 예방 조치를 취하십시오. 이 값들은 DIN 
VDE에 따른 접촉 전압의 허용치입니다(괄호 안의 값은 농업 분야 같은 제
한된 영역에 적용됩니다).  

• 이 측정기는 600 V 이하의 전압에만 사용할 수 있습니다. 

• 전기 설비에 위험할 정도로 가까운 곳에서 이루어지는 측정 작업은 자격
을 갖춘 전기 기술자의 지시에 따라 수행해야 하며 혼자 작업하면 안 
됩니다. 

• 측정기는 지정된 잡는 부분만 접촉하고 디스플레이 요소를 가리지 않아
야 합니다. 

• 조작자의 안전을 더 이상 보장할 수 없을 때에는 측정기를 폐기 처분하
고 부주의로 사용하는 일이 없게 해야 합니다. 다음과 같은 경우가 이에 
해당합니다.  

• 측정기에 손상 징후가 명백할 때 

- 측정기 하우징에 금이 갔을 때 

- 테스트 리드에 결함이 있을 때 

- 배터리에서 액이 샐 때 

• 측정기가 더 이상 필요로 하는 측정을 수행하지 않을 때 

• 측정기를 나쁜 환경에 너무 오래 보관했을 때 

• 운반 중 측정기가 기계적 스트레스에 노출되었을 때 

• 직사 광선에 노출되어 측정기가 가열되는 일이 없게 하십시오. 이것이 측
정기가 완벽하게 기능하며 오랜 수명을 갖게 보장하는 유일한 방법입니
다. 

• 측정기를 열어야 할 경우에는 반드시 전문가가 그 작업을 수행해야 합니
다. 열기 전에 반드시 측정기를 끄고 모든 전기 회로로부터 분리해야 합
니다. 

• 이 사용 설명서에 기술되지 않은 유지보수 작업은 반드시 훈련을 받은 서
비스 기술자가 수행해야 합니다. 

• 어떤 식으로든 측정기를 개조하면 조작상 안전은 더 이상 보장할 수 없
습니다. 

• 측정기를 개조 또는 변경하면 제조업체에 대한 어떤 보증 또는 보증 청
구도 완전히 무효가 됩니다. 

• 이 측정기는 폭발 환경에서 사용하면 안 됩니다. 
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• 사용 전 및 후에는 항상 측정기가 최고의 작동 상태인지 확인하십시오. 이
를 위해 이미 알고 있는 전류 발생원으로 측정기를 테스트하십시오. 

• 고주파 전자기장(HF)은 측정 결과에 영향을 주어 잘못된 정보가 표시되
게 할 수 있습니다. 이 영향은 일시적인 것으로 측정기에 어떤 손상도 주
지 않습니다. 측정기가 고주파 전자기장에서 벗어나면 즉시 원래의 정확
도가 회복됩니다. 이런 고주파 전자기장 발생원으로 알려진 것은 예를 들
어 무선 또는 이동 전화 장비입니다. 이런 종류의 장비가 측정기에 영향
을 주면 장비를 끄거나 장비와 측정기 사이의 거리를 늘리십시오. 

• 배터리 칸이 열린 채 측정기를 사용하면 안 됩니다. 

• 배터리는 측정기 사용 전에 반드시 점검하고 필요하면 충전해야 합니다. 

• 보관 장소는 건조해야 합니다. 

• 조금이라도 배터리 누설이 있으면 테스토 고객센터의 점검을 받기 전에
는 측정기를 더 이상 사용하면 안 됩니다. 

• 배터리 액(전해액)은 강한 알칼리성이며 전기를 전도합니다. 화학 화상 위
험! 배터리 액이 피부나 옷에 닿은 경우에는 즉시 많은 물로 닿은 부분
을 철저히 씻어 내십시오. 배터리 액이 눈에 들어간 경우에는 즉시 많은 
물로 눈을 씻고 의사의 진단을 받으십시오. 
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이 측정기는 설계된 조건 및 목적에 맞게 사용해야만 합니다. 

• 이 측정기는 대지 정격 전압이 600 V인 측정 카테고리 CAT IV의 요구 
조건을 충족합니다.  
측정 카테고리 CAT IV는 전압 설비의 공급원, 예를 들어 건물 인입선 단
자, 주 퓨즈, 미터에서 사용하기 위한 것입니다.  

이 측정기는 사용 설명서에 기술된 응용 분야에만 사용해야 합니다. 다른 용
도에 사용하는 것은 부적절하고 검증되지 않은 사용법으로 간주되며 사고
나 측정기 손상을 초래할 수 있습니다. 측정기를 오용하면 테스토에 대한 어
떤 보증 또는 보증 청구도 완전히 무효가 됩니다. 

제조업체는 다음이 원인이 되어 발생하는 어떤 재산 피해나 신체적 상해에 
대해서도 책임을 지지 않습니다.  

• 사용 설명서를 준수하지 않음. 

• 제조업체의 승인 없이 측정기를 개조함. 

• 제조업체의 승인을 받지 않은 예비 부품을 사용함. 

• 음주, 마약, 약물 복용 상태에서 측정기를 사용함. 

이 측정기는 다음 환경에서 사용하면 안 됩니다. 

• 폭발 가능성이 있는 환경. 이 측정기는 방폭 구조로 되어 있지 않습니다! 

• 비, 눈, 우박 등이 내릴 때. 감전 위험이 있습니다! 
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5 개요 
 

5.1. 디스플레이 및 제어 요소 
 

 
1 제어 키 

2 액정 디스플레이 

3 클램프 트리거 

4 클램프/고리 

5 HOLD(유지) 키 

6 로터리 스위치 

7 손잡이 부분 

8 뒷면: 배터리실 

9 전압, 저항, 단선, 정전 용량, 다이오드, 주파수, µA 측정용 입력 잭 

10  모든 측정에서 9항 잭에 대한 그라운드/공통 잭 
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5.2. 액정 디스플레이 

 
1 직류 전류/전압 

2 교류 전류/전압 

3 돌입 전류 측정 

4 직류 전류 측정 모드에서 영점 조정이 활성화. 

5 모든 측정 모드에서 자동(AUTO) 모드가 기본 설정. 

6 역률 

7 위험 전압(교류 ≥ 33 V, 직류 ≥ 70 V) 
8 블루투스가 활성화(testo 770-3에만 해당) 

9 최대값, 최소값, 평균값 측정 

10  경고음 꺼짐. 

11  Hold(유지)가 활성화. 액정 디스플레이가 현재 측정값을 유지함. 

12  배터리 잔량 표시 

표시 의미 

기호 없음. 배터리 잔량 100 ~ 30% 

 
배터리 잔량 30 ~ 15% 

 
배터리 잔량 15 ~ 2% 

 
깜박이며 소리 신
호가 출력됨. 

배터리 잔량 2 ~ 0%, 측정기가 자동으로 꺼짐. 

13  자동 전원 꺼짐 기능이 활성화. 

14  측정 단위 

15 다이오드 테스트 및 연속성 

16  측정 단위 
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17  아날로그 표시(testo 770-3에만 해당) 

18  바 차트의 극성 표시(testo 770-3에만 해당) 

5.3. 제어 키 기능 
이 클램프 미터는 로터리 스위치 한 개와 짧게 또는 길게 누르는 것을 구
분해 반응하는 제어 키 6개를 가지고 있습니다.  

기본 설정에서 전압, 전류, RCDC(저항, 정전 용량, 다이오드, 연속성)를 측
정할 때 측정기는 자동 모드에 있습니다. 

키 짧게 누를 때의 기능 
(<1초) 

길게 누를 때의 기능 
(>2초) 

 
영점 조정 

직류 전류를 측정할 때 영
점을 조정합니다. 

영점 조정을 종료합니다. 

 
선택 

선택된 측정의 수동 부 모
드 사이를 전환합니다. 

자동 모드로 돌아갑니다. 

 
최소/최대 

최대, 최소, 평균 기능 사
이를 전환합니다. 

기록 모드를 끕니다. 

 
돌입 전류 

A 위치가 선택되어 있으
면 측정기는 돌입 전류 모
드로 전환됩니다. 측정값
이 이미 액정 디스플레이
에 표시 중일 때에는 돌
입 전류 측정값을 초기화
합니다. 

돌입 전류가 선택되기 전 마지
막으로 활성화된 모드로 전환
됩니다. 

 
조명 

배경 조명 켜기/끄기  

 

(testo 770-3) 
조명/블루투스 

배경 조명 켜기/끄기 블루투스 켜기/끄기 

 

5.4. 로터리 스위치 기능 
 

선택 기능 

 
끄기 

측정기를 끕니다. 

 
전류 

전류 측정용 자동 모드를 활성화합니다. 교류/직류는

자동으로 판별합니다. 교류/직류의 수동 선택은 [ ]

키를 이용합니다. 

 
전압 

전압 측정용 자동 모드를 활성화합니다. 테스트 리드 및

잭을 통한 교류 및 직류 측정은 자동으로 판별합니다.

교류/직류의 수동 선택은 [ ] 키를 이용합니다. 

 
RCDC 제어 

저항, 연속성, 정전 용량, 다이오드 테스트용 자동 모드.

측정 파라미터의 수동 선택은 [ ] 키를 이용합니다.
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선택 기능 

 

testo 770-3 
에만 해당 

전력 측정 모드를 활성화합니다. 유효 전력, 무효 전력, 

겉보기 전력 및 직류 전력의 수동 선택은 [ ] 키를

이용합니다. 

 

testo 770-2/ 
-3에만 해당 

µA 측정용 자동 모드. 교류/직류의 수동 선택은 [ ]

키를 이용합니다. 

 

5.5. 추가 기능 

블루투스(testo 770-3에만 해당) 

> 블루투스 활성화하기: [ ] 키를 누른 상태에서 로터리 스위치를 [OFF] 

위치에서 아무 기능으로 돌린 다음 [ ] 키를 해제하십시오. 

> 블루투스 비활성화하기: 로터리 스위치를 [OFF]로 돌리십시오. 

유지 

> 기능 활성화하기: [HOLD] 키를 1초보다 짧게 누르십시오. 

- 현재 측정값이 기록되고 액정 디스플레이에 HOLD가 표시됩니다. 

> 기능 종료하기: [HOLD] 키를 1초보다 짧게 누르십시오. 

- 현재 측정값이 표시됩니다. 
 

 
유지 기능은 모든 측정 모드에서 사용할 수 있습니다.

 

최대/최소/평균 

[ ] 키는 최대값, 최소값, 평균값 표시 사이를 돌아가며 전환할 수 있게 해

줍니다.  

이 기능은 기본 설정에서는 비활성화됩니다. 

>  기능 활성화하기: [ ] 키를 1초보다 짧게 누르십시오. 

-  최대값이 표시됩니다. 

> 돌아가며 최소값, 평균값 표시하기: 전환할 때마다 [ ] 키를 1초보다 짧

게 누르십시오. 

> 기능 종료하기: [ ] 키를 2초 이상 길게 누르거나 [HOLD] 키를 누르

십시오. 
 

 
이 기능은 모든 측정 모드에서 활성화할 수 있습니다(단, tseto 
770-1이나 testo 770-2로 정전 용량을 측정할 때에는 이 기능
을 이용할 수 없습니다). 

 
 

 
자동 교류/직류 전압 측정 모드 또는 자동 교류/직류 전류 측정

모드에서 [ ] 키를 누를 때에는 마지막으로 선택된 교류/직류

설정을 유지합니다. 다른 모든 작동 상태에서도 [ ] 키를 짧게

누르거나 로터리 스위치를 이용하여 필요로 하는 것을 선택할 수

있습니다. 
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• 전압 측정 및 열전대 어댑터를 이용한 측정: 를 선택하십시오.

• 전류 측정: 를 선택하십시오. 

• 저항, 연속성, 다이오드, 정전 용량 측정: 를 선택하십시오. 

• μA 측정: 를 선택하십시오. 

• 전력 측정: 를 선택하십시오(testo 770-3에만 해당). 
 

5.6. 아이콘의 의미 
아이콘 의미 

  
경고! 위험한 장소에 대한 경고. 사용 설명서를 참고하십시오.

 
주의! 위험한 전압. 감전 위험. 

  
전압이 걸린 위험한 도체를 벗어나거나 주위에서 사용하는 것은
허용됨. 

 

시행한 연속 이중 또는 강화 절연이 카테고리 II DIN EN 61140 
/ IEC 536 규정을 준수함. 

  
제품이 미국과 캐나다의 해당 표준에 부합되어 미국 및 캐나다
시장 판매용으로 인증을 받음. 

 
안전 테스트를 마침(테스트 기관: TÜV Rheinland). 

 
오스트레일리아통신미디어위원회(ACMA) 가이드라인 준수
마크 

 

이 제품은 개정 1을 포함하는 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
제2판 또는 동일 레벨의 테스트 요구 조건이 포함된 위 표준의
이후 버전의 요구 조건에 따른 테스트를 마쳤음. 

 

블루투스 
testo 770-3에만 해당됨. 

 
적합성 마크. 유효한 EU 지침을 준수함을 입증함. 
- EN 61326-1 표준이 적용된 EMC 지침(2014/30/EU) 
- EN 61010-1 표준이 적용된 저전압 지침(2014/35/EU) 

 

이 측정기는 WEEE 지침(2012/16/EU)을 준수함. 

 

6 측정기 작동하기 
로터리 스위치를 이용하여 다양한 측정 모드를 선택할 수 있습니다. 전압 측

정 모드 [ ]에 있을 때 측정기는 자동으로 측정 범위와 타입, 즉, 교류 또

는 직류를 검지합니다. 전류 측정 모드 [ ]에 있을 때 측정기는 전류 타

입에 따라 자동으로 교류와 직류 사이를 전환합니다. 로터리 스위치가 [ ] 

위치에 있을 때 측정기는 자동으로 적절한 측정 모드를 검지합니다. 전력 모
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드 [ ]로 전환되면 측정기는 역률(사인파 신호의 경우)과 함께 유효 전

력, 무효 전력, 겉보기 전력을 측정합니다. 
 

 
이용 가능한 모든 측정 모드는 수동으로도 선택할 수 있습니다.

 

6.1. 측정기 켜기 
> 켜기: 로터리 스위치를 원하는 측정 모드로 돌리십시오. 

- 측정기가 켜집니다. 

6.2. 배경 조명 켜기/끄기 
> 켜기/끄기: [ ] 키를 짧게 누르십시오. 

배경 조명은 1분 이내에 자동으로 꺼집니다. 
 

 
모든 측정 모드에서 배경 조명을 켜고 끌 수 있습니다.

 

6.3. 측정기 끄기(자동/수동) 

자동 끄기 

자동 전원 끄기(APO) 기능은 기본 설정으로 항상 활성화되며 액정 디스플
레이에 APO로 표시됩니다. 15분 안에 아무런 제어 키도 눌리지 않으면 측
정기는 자동으로 꺼집니다. 필요하면 자동 전원 끄기(APO) 기능을 해제할 수 
있습니다. 

> 자동 전원 끄기 기능 해제하기: [HOLD] 키를 누른 상태에서 로터리 스
위치를 OFF 위치에서 다른 위치로 돌리십시오. 

 

 
측정기를 끄면 자동 전원 끄기 기능은 기본 설정 상태로 초기화
됩니다. 

 

수동 끄기 

> 끄기: 로터리 스위치를 [OFF] 위치로 돌리십시오. 

6.4. testo 스마트 프로브 앱으로  
testo 770-3 사용하기 

6.4.1. 블루투스 연결하기(770-3) 
블루투스에 연결할 수 있으려면 testo 스마트 프로브 앱이 설치된 태블릿 컴
퓨터나 스마트 폰이 있어야 합니다. 

이 앱은 운영 체제가 iOS인 기기는 앱 스토어에서, 안드로이드인 기기는 플
레이스토어에서 얻을 수 있습니다. 

호환성: 

• iOS 8.3 이상 / 안드로이드 4.3 버전 이상. 

• 블루투스 4.0. 

• 테스트를 마친 스마트폰 및 태블릿은 다음 사이트에서 확인할 수 있습
니다.: www.testo.com/smartprobesmanuals.html 
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✓  testo 스마트 프로브 앱이 휴대용 단말장치에 설치되어 있고 사용 가능
한 상태인지 확인하십시오. 

> 블루투스 활성화하기: [ ] 키를 누르고 있는 상태에서 로터리 스위치

를 [OFF] 위치에서 아무 기능으로 돌린 다음 [ ] 키를 해제하십시오. 

- 디스플레이에 CONN이 나타납니다. 블루투스가 연결되면 디스플레이에 

가 나타나며 측정기는 설정된 측정 모드로 바뀝니다. 

> 블루투스 비활성화하기: 로터리 스위치를 [OFF] 위치로 돌리십시오. 

6.4.2. 측정값 전송하기 
✓  testo 770-3이 켜져 있고 블루투스를 통해 해당 휴대용 단말장치에 연

결되었는지 확인하십시오. 

- 현재 측정값이 자동으로 앱에 표시됩니다. 

6.4.3. 앱 작동 제어 장치 개요 

 
1 응용 프로그램을 선택합니다. 

2 연결된 기기를 표시합니다. 

3 화면을 전환합니다(목록, 그래프, 표). 

4 측정에 관련된 설정을 합니다(메뉴는 연결된 기기와 선택된 응용 프로
그램에 따라 조정됩니다). 

5 그래프 및 표 형식으로 측정값 기록을 다시 시작합니다. 

6 측정값 보내기 

7 메뉴 옵션 

7 측정하기 

7.1. 측정 준비하기 
측정하기 전에는 언제나 측정기 상태가 완벽한지 확인하십시오. 

• 예를 들어, 하우징에 깨진 곳은 없는지, 배터리에 누설은 없는지 살펴
보십시오. 
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• 측정기를 사용하기 전에 항상 기능 테스트를 수행하십시오. 아래를 참
고하십시오. 

• 측정 전 및 후에는 언제나 측정기가 완벽하게 기능하는지 확인하십시
오(예를 들어 알고 있는 전압 발생원을 이용하여). 

• 사용자 안전을 보장할 수 없으면 반드시 측정기를 끄고 부주의로 사용
하는 일이 없게 잘 보관해야 합니다. 

 

 
테스트 리드를 테스트 대상물에 접촉할 때에는 항상 공통 테스
트 리드(COM)를 가장 먼저 접촉하십시오. 테스트 리드를 뗄 때
에는 항상 +/- 테스트를 가장 먼저 떼십시오. 

 

7.2. 전류 측정 
 

경고 

전류 측정 중의 사용자 부상 및/또는 측정기 파손의 심각한 위험. 

>  측정 회로에는 전압이 걸리지 않아야 합니다. 
 
 

 
이 측정기는 전압이 600V 이하인 회로에만 사용할 수 있습니다. 
안전하게 연결하기 위해서는(예를 들어, 악어 클립을 이용하여 연
결할 때) 반드시 연결 케이블의 공칭 단면적을 고려해야 합니다.

 
 

 
교류 전류를 측정할 때 강한 무선 주파수 간섭 및/또는 리드 개
방이 생기면 표시 측정값이 불안정해집니다. 

 

7.2.1. AC(교류)/DC(직류) 전류 측정하기 

자동 측정 모드 

1.  측정기를 켜고 로터리 스위치를 로 돌립니다. 

- 측정기가 켜집니다. 

- 측정기는 AUTO A(자동 전류) 모드가 됩니다. 

2.  전류가 흐르는 도체를 고리로 둘러싸 중심에 오게 합니다. 

- 측정기가 자동으로 A AC(교류 전류) 또는 A DC(직류 전류) 모드를 검
지합니다. 

- 측정값이 액정 디스플레이에 표시됩니다. 
 

 
교류 3.0 A 미만을 측정할 때에는 교류/직류 자동 검지 기능이 작
동하지 않을 수 있습니다. 그 경우에는 수동으로 교류/직류를 설
정하십시오. 

 

수동 측정 모드 

✓  측정기가 AUTO A 측정 모드에 있는지 확인하십시오. 

1.  [ ] 키를 1초보다 짧게 눌러 AUTO A 측정 모드를 종료합니다. 

2.  [ ] 키를 1초보다 짧게 눌러 A AC와 A DC 모드 간을 전환합니다. 

- 측정값이 액정 디스플레이에 표시됩니다. 

자동 측정 모드로 전환하려면 [ ] 키를 1초 이상 길게 누르십시오. 

- 측정기는 자동 측정 모드가 되며, 액정 디스플레이에서 AUTO가 밝게 표
시됩니다. 
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7.2.2. µA AC/µA DC 전류 측정하기(testo 

770/-2/-3에만 해당) 

자동 측정 모드 

1.  측정기를 켜고 로터리 스위치를 로 돌립니다. 

- 측정기가 켜집니다. 

- 측정기는 AUTO µA 모드가 됩니다. 

2.  테스트 리드를 연결합니다.: 검은색 테스트 리드는 검은색 잭에, 빨간
색 리드는 빨간색 잭에 연결합니다. 그 다음, 테스트 리드를 측정 대상
물에 연결합니다. 

- 측정기가 자동으로 µA AC 또는 µA DC 모드를 검지합니다. 

- 측정값이 액정 디스플레이에 표시됩니다. 

수동 측정 모드 

✓  측정기가 AUTO µA 측정 모드에 있는지 확인하십시오. 

1.  [ ] 키를 1초보다 짧게 눌러 AUTO µA 측정 모드를 종료합니다. 

2.  [ ] 키를 1초보다 짧게 눌러 µA AC와 µA DC 모드 간을 전환합니다. 

- 측정값이 액정 디스플레이에 표시됩니다. 

자동 측정 모드로 전환하려면 [ ] 키를 1초 이상 길게 누르십시오. 

- 측정기는 자동 측정 모드가 되며, 액정 디스플레이에서 AUTO가 밝게 표
시됩니다. 

7.3. 전압 측정 
 

 
교류 전압을 측정할 때에는 주파수도 동시에 측정되며 측정값이 
액정 디스플레이의 해당 줄에 표시됩니다. 

 

자동 측정 모드 

1.  측정기를 켜고 로터리 스위치를 로 돌립니다. 

- 측정기가 켜집니다. 

- 측정기는 AUTO V 모드가 됩니다. 

2.  테스트 리드를 연결합니다.: 검은색 테스트 리드는 검은색 잭에, 빨간
색 리드는 빨간색 잭에 연결합니다. 그 다음, 테스트 리드를 측정 대상
물에 연결합니다. 

 

 
측정기는 영점 교차 검지기를 내장하고 있습니다. 측정 대상 신
호(전압 또는 전류)가 영점 교차를 나타내면 측정기는 자동으로 교
류 측정 모드로 전환됩니다. 그리고 연속을 나타내면 측정기는 직
류 측정 모드로 전환됩니다.

 

- 측정값이 액정 디스플레이에 표시됩니다. 

수동 측정 모드 

✓  측정기가 AUTO V 측정 모드에 있는지 확인하십시오. 

1.  [ ] 키를 1초보다 짧게 눌러 AUTO V 측정 모드를 종료합니다. 

2.  [ ] 키를 1초보다 짧게 눌러 V AC와 V DC 모드 간을 전환합니다. 

- 측정값이 액정 디스플레이에 표시됩니다. 

3. 자동 측정 모드로 전환하려면 [ ] 키를 1초 이상 길게 누르십시오. 
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- 측정기는 자동 측정 모드가 되며 액정 디스플레이에서 AUTO가 밝게 표
시됩니다. 

7.4. 저항, 정전 용량, 연속성, 다이오드 
측정하기 

 

경고 

저항 측정 중의 사용자 부상 및/또는 측정기 파손의 심각한 위험. 

>  측정 대상물에 전압이 걸리면 안 됩니다.
 
 

 
외부 전압이 걸리면 측정 결과가 왜곡될 수 있습니다.

 

7.4.1. testo 770-1/-2 

자동 측정 모드 

1.  측정기를 켜고 로터리 스위치를 로 돌립니다. 

- 측정기가 켜집니다. 

2.  테스트 리드를 연결합니다.: 검은색 테스트 리드는 검은색 잭에, 빨간
색 리드는 빨간색 잭에 연결합니다. 그 다음, 테스트 리드를 측정 대상
물에 연결합니다. 

- 측정기는 저항(Ω) 측정 모드가 됩니다. 

3.  [ ] 키를 1초보다 짧게 눌러 저항, 정전 용량, 연속성, 다이오드 테

스트 사이를 전환합니다. 

- 측정값이 액정 디스플레이에 표시됩니다. 

7.4.2. testo 770-3 
자동 측정 모드 
 

 
저항 및 정전 용량의 자동 검지 범위는 아래와 같습니다. 
• 0.0  ~ 6.000 MΩ 
• 0.500 nF ~ 600.0 µF 
나머지 측정 범위의 측정은 수동 측정 모드로 전환하십시오. 

 

1.  측정기를 켜고 로터리 스위치를 로 돌립니다. 

- 측정기가 켜집니다. 

2.  테스트 리드를 연결합니다.: 검은색 테스트 리드는 검은색 잭에, 빨간
색 리드는 빨간색 잭에 연결합니다. 그 다음, 테스트 리드를 측정 대상
물에 연결합니다. 

- 측정기는 AUTO RCDC 측정 모드가 됩니다. 

- 측정기가 저항, 연속성, 다이오드, 정전 용량을 검지하여 자동으로 측
정 범위를 조정합니다. 

- 측정값이 액정 디스플레이에 표시됩니다. 

수동 측정 모드 

3.  [ ] 키를 1초보다 짧게 눌러 AUTO RCDC 측정 모드를 비활성화합

니다. 

4.  [ ] 키를 1초보다 짧게 눌러 저항, 정전 용량, 연속성, 다이오드 테

스트 사이를 전환합니다. 
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- 측정값이 액정 디스플레이에 표시됩니다. 

> AUTO 모드로 다시 전환하려면 [ ] 키를 2초보다 길게 누르십시오. 

7.5. 전력 측정(testo 770-3에만 해당)  
전력 측정을 위해서는 두 가지 측정이 동시에 이루어집니다. 측정 대상의 전
압은 테스트 리드 두 개를 이용하여 COM(공통) 잭과 V(전압) 입력 잭을 통
해 측정됩니다. 측정 대상의 전류는 클램프 미터로 측정해야 합니다. 이 두 
요소로부터 측정기가 다양한 전력 및 역률을 자동으로 계산합니다. 

1.  측정기를 켜고 로터리 스위치를 로 돌립니다. 

- 측정기가 켜집니다. 

- 측정기는 교류 전류/전압의 전력 측정 모드가 됩니다. 

2.  전류가 흐르는 도체를 고리로 둘러싸 중심에 오게 합니다. 

3.  테스트 리드를 연결합니다.: 검은색 테스트 리드는 검은색 잭에, 빨간
색 리드는 빨간색 잭에 연결합니다. 그 다음, 테스트 리드를 측정 대상
물에 연결합니다. 

4.  측정기는 와트(W) 단위의 유효 전력과 역률(PF)을 표시합니다. 
 

 
측정기가 측정값을 표시하려면 약 5초가 필요합니다. 갱신된 측
정값은 약 5초 후에 표시됩니다. 

 

5.  [ ] 키를 1초보다 짧게 눌러 유효 전력, 겉보기 전력, 무효 전력, 직

류 전류/전압의 전력 측정으로 전환합니다. 

7.6. 주파수 측정 
교류 전류 또는 교류 전압을 측정하는 중에는 주파수가 자동으로 표시됩니
다. 
 

 
전압 및/또는 전류 측정과 함께 주파수를 정확하게 표시하려면, 
전압과 전류는 다음 최소값이 이상이어야 합니다. 

전압: 200 mV 

전류: 측정 범위의 1.5% 
 

 

7.7. 온도 측정(옵션) (testo 770-2/-3에만 
해당) 

온도 측정용 열전대 어댑터(0590 0021)는 옵션으로 이용할 수 있습니다. 열
전대 어댑터를 사용하기 전에 해당 문서의 열전대에 관한 관련 절을 끝까
지 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. 그래서 사용 전에 그 제품에 대해 익숙해
지시기 바랍니다. 부상 및 제품 손상을 방지하기 위해 안전 지침과 경고 내
용에 특히 주의해주십시오. 

이 절에서는 사용자가 열전대 어댑터에 관한 문서의 내용을 잘 알고 있는 것
으로 가정하고 설명하겠습니다. 

온도 측정하기 

✓ 열전대가 열전대 어댑터에 연결되어 있어야 합니다. 

1.  측정기를 켜고 로터리 스위치를 로 돌립니다. 

- 측정기가 켜집니다. 

- 측정기는 AUTO V 모드가 됩니다. 
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2.  어댑터를 잭에 꼽아 열전대 어댑터를 측정기에 연결합니다. 반드시 극
성이 맞아야 합니다! 

- 열전대 어댑터가 자동으로 켜집니다. 

3.  [ ] 키를 2초보다 길게 눌러 온도 측정 모드를 활성화합니다. 

- 측정값이 ℃ 및 ℉ 단위로 액정 디스플레이에 표시됩니다. 

7.8. 돌입 전류(INRUSH) 
 

 
돌입 전류 측정 기능은 근사치 기능입니다. 이것은 측정값이 서
로 다를 수 있음을 의미합니다. 

 

1.  측정기를 켜고 로터리 스위치를 로 돌립니다. 

- 측정기가 켜집니다. 

- 측정기는 AUTO A 모드가 됩니다. 

2.  전류가 흐르는 도체를 고리로 둘러싸 중심에 오게 합니다. 

3.  [ ] 키를 1초보다 짧게 눌러 돌입 전류 계산을 활성화합니다. 

- 측정값이 액정 디스플레이에 표시됩니다. 

4.  [ ] 키를 1초보다 짧게 눌러 돌입 전류 계산을 다시 시작합니다. 

- 측정값이 액정 디스플레이에 표시됩니다. 

5.  [ ] 키를 2초보다 길게 눌러 돌입 전류 계산을 종료하고 자동 모드

로 돌아갑니다. 

 

8 서비스 및 유지보수 

8.1. 배터리 교체하기 
 
액정 디스플레이에 배터리 아이콘이 나타나면 배터리를 교체해야 합니다. 

✓  측정기가 꺼져있는지 확인하십시오. 

1.  측정기를 테스트 리드에서 분리하고 측정기가 전류가 흐르는 케이블을 
둘러싸지 않게 합니다. 
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2.  드라이버를 이용하여 배터리 칸 위의 금속 나사 2개(1, 2)를 배터리 칸 

덮개를 뗄 수 있을 때까지만 풉니다. 나사를 완전히 풀지는 마십시오. 

3.  다 쓴 배터리를 뺍니다. 

4.  AAA/IEC LR03(1.5 V) 타입의 새 배터리를 극성이 맞게 삽입합니다. 

5.  배터리 칸 덮개를 대고 나사를 아래로 조입니다. 

8.2. 유지보수 
사용 설명서에 따라 작동하면, 측정기는 특별한 유지보수 작업이 필요 없습
니다. 

작동 중 고장이 발생하면, 계속 진행 중인 측정은 즉시 중지해야 합니다. 테
스토 고객센터에 측정기를 보내 점검을 받으시기 바랍니다. 

8.3. 교정 
측정 결과에 대해 명시된 정확도를 유지하기 위해 테스토는 1년에 한 번씩 
측정기를 교정하기를 권장합니다. 테스토 고객센터에 측정기를 보내 교정을 
받으시기 바랍니다. 

8.4. 보관 
- 측정기는 건조하고 닫힌 장소에 보관하십시오. 

> 상당히 긴 기간 동안 측정기를 사용하지 않는 경우에는 있을지 모르는 
배터리 누설에 따른 모든 위험 또는 손상을 방지하기 위해서 배터리를 
빼두십시오. 

8.5. 청소하기 
청소하기 전에 측정기는 반드시 끄고 외부 전압 또는 다른 연결 장비(테스
트 대상물, 제어 장치 등)로부터 분리해야 합니다.  
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> 젖은 천에 가정용 중성 세제를 약간 묻혀 측정기를 닦으십시오.  

너무 강력한 세제나 용제를 사용하여 측정기를 청소하면 안 됩니다! 청소한 
후에는 완전히 마를 때까지 측정기를 사용하면 안 됩니다. 

9 기술 데이터 

9.1. 일반 기술 데이터 
항목 값 

주위 작동 온도 0 ℃ ~ 50 ℃ 

주위 보관 온도 -10 ℃ ~ 60 ℃ 

습도 0 ~ 80% RH 

작동 고도 Up ~ 2000 m 

측정 범주 CAT IV / 600 V 

오염도 2 

보호 등급 IP 40 

전원 3 x 1.5 V (AAA / IEC LR03) 

배터리 상태 디스플레이 3.9 V 이하부터 배터리 아이콘 표시 

디스플레이 3 3/4자리, LC 디스플레이 

디스플레이 범위 testo 770-1/-2: 4000자리  
testo 770-3: 6000자리 

극성 표시자 자동 

µA 전류 측정 시의 
과부하 보호 

고임피던스(testo 770-2/-3에만 해당) 

크기(H x W x D) 약 250 x 95 x 40 mm 

무게 약 450 g 

안전 표준 WEEE 2012/16/EU, EMC 2014/30/EU(EN 61326-
1 적용), 저전압 지침 2014/35/EU(EN 
61010-2-032 적용), 절연은 카테고리 II IEC 536 
/ DIN EN 61140를 준수함. 

보증 기간: 2년 
보증 약관의 상세한 내용은 
홈페이지(www.testo.co.kr)를 참고하십시오. 
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9.2. 추가 기술 데이터 

9.2.1. testo 770-1/-2 

항목 측정범위1 분해능 정확도 

DC 전압 4.000 V 

40.00 V 

400.0 V 

600 V 

1 mV 

10 mV 

100 mV 

1 V 

± (측정값의 0.8% + 

3자리) 

AC 전압2, 3, 4 4.000 V 

40.00 V 

400.0 V 

600 V 

1 mV 

10 mV 

100 mV 

1 V 

± (측정값의 1.0% + 

3자리) 

DC 전류 

- 고리 [A] 

- 잭 [µA]  
(testo 770-2) 

 

400 A 

400 µA 

 

0.1 A 

0.1 µA 

 

± (측정값의 2.0% +

5자리) 

± (측정값의 1.5% + 

5자리) 

AC 전류3 

- 고리 [A]5 

- 잭 [µA]  
(testo 770-2)2, 4  

 

400 A 

400 µA 

 

0.1 A 

0.1 µA 

 

± (측정값의 2.0% +

5자리) 

± (측정값의 1.5% + 

5자리) 

저항 400.0 Ω 

4.000 kΩ 

40.00 kΩ 

400.0 kΩ 

4.000 MΩ 

40.00 MΩ 

0.1 Ω 

1 Ω 

10 Ω 

100 Ω 

1 kΩ 

10 kΩ 

± (측정값의 1.5% + 

3자리) 

연속성 경고음 0 ~ 30 Ω 

 

다이오드 테스트 가능함.(0 ~ 2.5 V) 

 

정전 용량 51.20 nF6 0.01 nF ± 10% 표준 

 

                                            
1  낮은 쪽 측정 범위는 5%부터로만 지정됨(전류 프로브를 이용하는 직류 전

류/교류 전류 측정에는 적용되지 않음). 
2  신호 대역폭: 40 Hz ~ 1 kHz 
3  혼합 신호(교류+직류)의 경우에는 순 교류 성분만 고려됨. 
4  주파수가 높아짐에 따라(400 Hz보다 높을 때) 정확도가 떨어짐. 400Hz 

~ 750Hz: +/- (측정값의 1.5% + 3자리) / 750Hz ~ 1kHz: +/- (측정
값의 2.0% + 3자리) 

5  교류 전류의 주파수: 400 Hz 이하. 
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항목 측정범위1 분해능 정확도 

 512.0 nF 0.01 nF ± (측정값의 1.5% + 

5자리) 

5.120 µF 0.001 µF ± (측정값의 1.5% + 

5자리) 

51.20 µF 0.01 µF ± 10% 표준 

100.0 µF (15 

s)7 

0.1 µF ± 10% 표준 

어댑터를 이용한 온도 

(testo 770-2)8 

-20 ~ 500 ℃ 0.2 ℃ -20 ~ 0 ℃: +/- 2 ℃

0 ℃ ~ 100 ℃: +/- 1 ℃

100 ℃ ~ 250 ℃: +/-

1.5% 

>250 ℃: +/-2% 

값들은 +23 ℃ ± 5 ℃ 및 상대 습도 80% 미만일 때의 값임. 온도 계수: 1 ℃
당(0.15 x 명시된 정확도) (18 ℃보다 낮거나 28 ℃보다 높을 때) 

9.2.2. testo 770-3 

항목 측정범위9 분해능 정확도 

DC 전압 600 mV 

6.000 V 

60.00 V 

600.0 V 

0.1 mV 

1 mV 

10 mV 

100 mV 

± (측정값의 0.8% + 

3자리) 

AC 전압10, 11, 12 600 mV 

6.000 V 

60.00 V 

600.0 V 

0.1 mV 

1 mV 

10 mV 

100 mV 

± (측정값의 1.0% + 

3자리) 

DC 전류 

- 고리 [A] 

- 잭 [µA]  

 

600 A 

600 µA 

 

0.1 A 

1 µA 

 

± (측정값의 2.0% +

5자리) 

± (측정값의 1.5% + 

5자리) 

                                                                         
6  사양은 10 nF보다 큰 정전 용량에 대해 유효함. 
7  최장 측정 시간: 15초 
8  온도 프로브의 측정 오차는 포함하지 않음. 명시된 정확도는 열전대 어

댑터와 testo 770의 측정 오차를 합한 것임. 
9  낮은 쪽 측정 범위는 5%부터로만 지정됨(전류 프로브를 이용하는 직류 전

류/교류 전류 측정에는 적용되지 않음). 
10  신호 대역폭: 40 Hz ~ 1 kHz 
11  혼합 신호(교류+직류)의 경우에는 순 교류 성분만 고려됨. 
12  주파수가 높아짐에 따라(400 Hz보다 높을 때) 정확도가 떨어짐. 400Hz 

~ 750Hz: +/- (측정값의 1.5% + 3자리) / 750Hz ~ 1kHz: +/- (측정
값의 2.0% + 3자리) 
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항목 측정범위9 분해능 정확도 

AC 전류11 

- 고리 [A]13 

- 잭 [µA]10, 12 

 

600 A 

600 µA 

 

0.1 A 

0.1 µA 

 

± (측정값의 2.0% +

5자리) 

± (측정값의 1.5% + 

5자리) 

저항 400.0 Ω 

4.000 kΩ 

40.00 kΩ 

400.0 kΩ 

4.000 MΩ 

40.00 MΩ 

0.1 Ω 

1 Ω 

10 Ω 

100 Ω 

1 kΩ 

10 kΩ 

± (측정값의 1.5% + 

3자리) 

연속성 경고음 0 ~ 30 Ω 

 

다이오드 테스트 가능함.(0 ~ 2.5 V) 

 

전력 측정 역률: 

±5% ±5자리(전류 > 10 A) 

±10% ±5자리 표준(2A < 전류 < 10 A) 

전력: 

±10%(전류 > 10 A) 

±15% 표준(전류 < 10 A) 

정전 용량 측정  6.000 nF14 0.01 nF ± (측정값의 10% + 

10자리) 

60.00 nF 0.01 nF ± (측정값의 2% +  

10자리) 

600.0 nF 0.1 nF ± (측정값의 1.5% + 

5자리) 

6.000 µF 0.001 µF ± (측정값의 1.5% + 

5자리) 

60.00 µF 0.01 µF ± (측정값의 1.5% + 

5자리) 

600.0 µF 0.1 µF ± (측정값의 2% +  

10자리) 

6.000 mF 1.0 µF ± 10% 표준 

60.00 mF15 10.0 µF ± 10% 표준 

                                            
13  교류 전류의 주파수: 400 Hz 이하. 
14  사양은 10 nF보다 큰 정전 용량에 대해 유효함. 
15  최장 측정 시간: 15초 
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항목 측정범위9 분해능 정확도 

주파수(전압/전류 

동시 측정)16 

9.999 Hz 

99.99 Hz 

999.9 Hz 

9.999 kHz 

0.001 Hz

0.01 Hz 

0.1 Hz 

1 Hz 

± (0.1% + 1자리) 

어댑터를 이용한 

온도17
 

 

-20 ~ 500 ℃ 0.2 ℃ -20 ~ 0 ℃: ±2 ℃ 

0 ℃ ~ 100 ℃: ±1 ℃

100 ℃ ~ 250 ℃: 

±1.5% 

>250 ℃: ±2% 

값들은 +23 ℃ ± 5 ℃ 및 상대 습도 80% 미만일 때의 값임. 온도 계수: 1 ℃
당(0.15 x 명시된 정확도) (18 ℃보다 낮거나 28 ℃보다 높을 때) 

9.3. 블루투스 모듈(testo 770-3에만 해당) 
항목 값 

무선 범위 20 m 미만(개활지) 

블루투스 형식 LSD Science & Technology Co., Ltd
TI CC254X 칩 기반의 L 시리즈 BLE 모듈 
(2013.5.8) 

승인된 설계 식별 번호 B016552 

블루투스 무선 클래스 클래스 3 

블루투스 회사 10274 

 
 

 
testo 770-3에만 적용됨. 

무선 모듈의 사용은 각 사용 국가의 법규 및 규정의 적용을 받
으며, 무선 모듈은 사안별로 국가 승인을 받은 국가에서만 사용
할 수 있습니다.  

사용자 및 소유자는 모두 사용을 위해 이 규정들과 전제 조건을 
준수할 의무가 있으며, 재판매, 수출, 수입 등을 특히 무선 허가
가 없는 국가에서, 국가로, 국가로부터 하는 행위는 자신의 책임
임을 인정해야 합니다. 

 

  

                                            
16  전압과 전류 모두 최소 측정 범위의 3%보다 작은 교류 전류 또는 전압

에 대해서는 주파수 측정이 지정되지 않음. 
17  온도 프로브의 측정 오차는 포함하지 않음. 명시된 정확도는 열전대 어

댑터와 testo 770의 측정 오차를 합한 것임. 
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10 도움말 

10.1. Q&A 
질문 예상 원인/조치 

OL 측정값이 측정 범위 상한을 넘었습니다. 

> 입력 값을 확인하고 필요하면 변경하십시오.

dISC 
(testo 770-3에만 
해당됨.) 

측정하려는 커패시터에 전하가 남아 있습니다.

> 커패시터를 완전히 방전한 후 다시 테스트하
십시오. 

OPEn RCDC 측정 중에 프로브 팁에 연결되지 않았습
니다. 

> 측정 대상물에 확실히 연결하십시오. 
 

귀하의 질문에 답변이 되지 않았다면 제품을 구입한 대리점이나 테스토 고
객센터에 문의해주십시오. 연락처 정보는 www.testo.co.kr에서 확인할 수 있
습니다. 

 

10.2. 액세서리 및 예비 부품 
프로브 및 기타 어셈블리는 측정 카테고리 III 또는 IV에 맞게 적절한 정격
으로 되어 있으며, 측정 대상 회로에 적합한 전압 정격을 가지고 있습니다. 

11 승인(testo 770-3에만 해당)  
다음에 기술하는 국가별 제품 승인 정보를 참고하십시오. 

유럽 연합 회원국 

벨기에(BE), 불가리아(BG), 덴마크(DK), 독일(DE), 에스토니아(EE), 핀란드
(FI), 프랑스(FR), 그리스(GR), 아일랜드(IE), 이탈리아(IT), 라트비아(LV), 리
투아니아(LT), 룩셈부르크(LU), 몰타(MT), 네덜란드(NL), 오스트리아(AT), 폴
란드(PL), 포르투갈(PT), 루마니아(RO), 스웨덴(SE), 슬로바키아(SK), 슬로
베니아(SI), 스페인(ES), 체코 공화국(CZ), 헝가리(HU), 영국(GB), 키프로스
(CY) 

EFTA 국가  

아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 

기타 국가 

미국, 캐나다, 일본, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 터키 

미국 

FCC 식별 번호: WAF- 2016T770-3 
FCC(미국 연방통신위원회)에서 온 정보 
 

 
사용자 안전을 위하여 

영상 신호 인터페이스용으로는 차폐 케이블을 사용해야 합니다. 이는 무선 
주파수 간섭에 대해 지속적인 보호를 보장하기 위해서입니다. 

 
FCC 경고 성명 

이 장비는 FCC 규칙 파트 15에 따른 테스트 결과, 클래스 B 디지털 장치
에 적용되는 허용치를 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이 허용치는 주거 
지역에 설치했을 때의 유해한 간섭에 대해 적절한 보호를 제공하도록 설계
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되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 만들고 사용하며 또 방출시
킬 수 있으므로 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 
간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는
다는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간
섭을 일으키는 경우, 이는 장비를 껐다 켰다 해봄으로써 알 수 있는데, 사
용자는 다음 조치 중 하나 이상을 실시해서 간섭을 시정해보길 권장합니다. 

• 수신 안테나의 방향 또는 위치를 다시 잡는다. 

• 장비와 수신기 사이의 거리를 늘린다. 

• 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결한다. 

• 제품을 구입한 대리점에 문의하거나 경험 있는 라디오/TV 기술자에게 
도움을 청한다. 

 
주의 

준수 책임이 있는 당사자의 명시적인 승인 없이 변경 또는 개조하면 사용
자의 장비 작동 권한이 무효가 될 수 있습니다. 방출 허용치를 준수하려면 
반드시 차폐 케이블을 사용해야 합니다. 

 
경고 

이 장치는 FCC 규칙 파트 15를 준수합니다. 이 장치를 작동시킬 때에는 다
음 두 조건을 충족해야 합니다. 

(1)  이 장치는 어떤 유해한 간섭도 일으키지 않아야 한다. 

(2)  이 장치는 원하지 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하는 어떤 간
섭을 받더라도 그 간섭을 이겨내야 한다. 

 

캐나다 

제품 IC 식별 번호: 6127B-2016T7703 
 

 
이 계기는 FCC 규칙 파트 15 및 캐나다 산업성 규정 RSS-210(개정 8)을 
준수합니다. 계기를 시운전할 때에는 다음 두 조건을 충족해야 합니다. 

(1)  이 계기는 어떤 유해한 간섭도 일으키지 않아야 한다. 

(2)  이 계기는 동작상 원하지 않는 영향을 미치는 간섭이 있더라도 그 간
섭을 이겨내야 한다. 

Cet appareil satisfait à la partie 15C des directives FCC et au standard 
Industrie Canada RSS-210 (révision 8). Sa mise en service est soumise 
aux deux conditions suivantes: 

(1) cet appareil ne doit causer aucune interférence dangereuse et 
(2) cet appareil doit supporter toute interférence, y compris des 
interférences qui provoquerait des opérations indésirables. 

 

오스트레일리아 

 E 1561 

터키 

승인됨. 
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11.1. 인증 

 

안전 테스트를 마쳤습니다(테스트 기관: TÜV Rheinland). 

 

 

이 제품은 미국과 캐나다의 해당 표준에 부합되어 미국 및 캐나다 시장 판
매용으로 인증을 받았습니다. 
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11.2. 적합성 증명서 

 
 

12 환경 보호 
 

> 고장 난 배터리나 수명이 다 된 배터리는 지정된 장소에 폐기하시기 바

랍니다. 
 

> 수명이 다 된 제품은 전기 및 전자 제품의 분리수거 규정에 의거 처리

하거나, 폐기 처분을 위하여 테스토 본사로 발송하여 주시기 바랍니다. 

 





 

 

 

 

 

 

  



 

 

 





 

 

We measure it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
테스토코리아(유) 

서울본사 
서울특별시 영등포구 선유로 11 KT&G빌딩 5층 
TEL: 02) 2672-7200 FAX: 02) 2679-9853 
E-mail: testo@testo.co.kr 
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